CBC Classic/CBC Baby

Made in Germany

71254 Ditzingen * Germany

(die ) CBC Venenstauer
Zweckbestimmung:

Medizinisches Hilfsmittel, um Blut in den
Venen zu stauen, um dadurch die Vene
besser orten und punktieren zu kénnen.

(en) CBC Tourniquet

Purpose:

Medical device to stop venous blood
flow so that it is easier to locate and
puncture a vein.

Keine bekannt
Patientenzielgruppe:

Keine Einschrankungen

Anwender:

Die Anwendung darf nur durch
entsprechend ausgebildetes Fach-
personal erfolgen.

Reinigung:

Es durfen keine maschinellen Reinigungs-
verfahren angewendet werden.

Das Produkt mit handelsiiblichen,
gewebeschonenden Waschmitteln bei
bis zu 60 °C waschen (Handwaésche).
Desinfektion:

Es durfen keine maschinellen Desinfek-
tionsverfahren angewendet werden.
Wir empfehlen eine Desinfektion mit
flssigem Desinfektionsmittel (z.B.
CIDEX® OPA Solution, Medos Inter-
national Sarl). Venenstauer in ein GefaB
(kein Metall) legen, vollstandig mit der
Lésung bedecken und mind. 5 Minuten
in der Losung belassen. Nach der
Einwirkzeit mit reichlich Frischwasser
spulen (mind. 3 Spilgange a mind. 1
Minute) anschlieBend trocknen lassen.
Keine Desinfektionsmittel verwenden,
die chlorhaltige Quellmittel oder aroma-
tische Kohlenwasserstoffe enthalten.
Entsorgung:

Beachten Sie hierzu die

ortlichen Vorschriften.

Anwendung:

Priifen Sie das Produkt vor jeder Anwen-
dung auf duBerliche Beschadigungen
und Funktionsttichtigkeit. Bei Defekten
oder Fehlfunktionen darf das Produkt
nicht weiter verwendet werden.

1. SchlieBen

2. Stauen

3. Langsam entstauen

4. Driicken, dann 6ffnen

5. Aufrollen

Alle im Zusammenhang mit dem
Produkt aufgetretenen schwer-
wiegenden Vorfalle sind dem
Hersteller und der zustédndigen
nationalen Behorde zu melden.

Medizinprodukt

Contraindications/side effects:

None

Target group of patients:

No restrictions

Users:

Only appropriately trained

and qualified staff may apply the
product.

Cleaning:

Do not apply mechanical cleaning
processes. Wash the product

with commercial washing agents
that are gentle on fabrics at

up to 60°C (hand wash).
Disinfection:

Do not apply mechanical disinfection
processes. We recommend disinfec-
tion with a liquid disinfectant (e.g.
CIDEX® OPA Solution, Medos Inter-
national Sarl). Place the tourniquet
in a container (non-metallic), cover
it completely with the solution and
leave it in the solution for at least
5 minutes. After the contact time,
rinse it with plenty of fresh water
(at least 3 rinsing rounds of at least
1 minute) and let it dry afterwards.
Do not use disinfectants containing
chlorine-based release agents

or aromatic hydrocarbons.
Disposal:

Please observe the local regulations.
Application:

Prior to using the product, always check
it for external damage and proper
working. Do not use the product in case
of faults or faulty functions.

1. Close

2. Tieup

3. Slow release

4. Hold down, then open
5. Roll up

Any severe incident that occurs in
connection with the product shall

be reported to the manufacturer and
the responsible national authority.

Medical device

(fr ) CBCGarrot

Finalité :

Dispositif médical auxiliaire permettant
de comprimer la veine pour pouvoir
mieux localiser la veine et faire la
ponction veineuse.
Contre-indications/Effets indésirables :
Aucune connue/Aucun connu

Groupe cible de patients :

Aucune restriction

Utilisateurs :

Seul le personnel qualifié et formé
est autorisé a se servir du produit.
Nettoyage :

Aucune procédure de nettoyage
mécanique ne peut étre utilisée.
Laver le produit a 60 °C (maximum)
avec des lessives douces pour

tissus délicats disponibles dans le
commerce (lavage a la main).
Désinfection :

Aucune procédure de désinfection
mécanique ne peut étre utilisée.

Nous recommandons la désinfection
avec un désinfectant liquide (par

ex. CIDEX® OPA Solution, Medos
International Sarl). Mettre le garrot
automatique dans un récipient (non
meétallique), le couvrir entiérement
avec la solution et le laisser dans

la solution pendant au moins 5
minutes. Aprés le temps d‘action,
rincer abondamment a I'eau fraiche
(au moins 3 cycles de ringage de 1
minute au moins), puis laisser sécher.
Ne pas utiliser de désinfectants conte-
nant des agents gonflants chlorés

ou des hydrocarbures aromatiques.
Elimination :

Respecter la réglementation locale
en vigueur.

Mode d’emploi :

Avant chaque utilisation, vérifiez I'ab-
sence de dommages externes et le bon
fonctionnement du dispositif. En cas de
défauts ou de dysfonctionnements, le
produit ne doit plus étre utilisé.

1. Fermer

2. Comprimer

3. Détacher lentement

4. Appyer, puis ouvrir

5. Enrouler

Tout incident grave lié au produit doit
étre signalé au fabricant et a l'autorité
nationale compétente.

Dispositif medical

(es) Torniquete hemostatico CBC
Finalidad prevista:

Dispositivo médico para detener el flujo
sanguineo por la vena con el fin de poder
localizar y punzar mejor la vena.
Contraindicaciones/Efectos secundarios:
Ninguna conocida/Ninguno conocido
Grupo de pacientes destinatario:

Sin restricciones

Usuarios:

Solo el personal especializado con la
formacién adecuada esta autorizado
para usar el producto.

Limpieza:

No se pueden utilizar procedimientos de
limpieza mecanica. Lave el producto a una
temperatura maxima de 60 °C con deter-
gentes suaves para tejidos delicados dis-
ponibles en el mercado (lavado a mano).
Desinfeccion:

No se pueden utilizar procedimientos de
desinfeccion mecanica. Recomendamos
la desinfeccion con un desinfectante
liquido (por ejemplo CIDEX® OPA
Solution, Medos International Sarl).
Coloque el torniquete hemostatico en
un recipiente (no metalico), cibralo
completamente con el liquido y déjelo en
el liquido durante al menos 5 minutos.
Después del tiempo de actuacion,
enjuague con abundante agua fresca (al
menos 3 ciclos de enjuague de 1 minuto
al menos cada uno) y deje secar bien.

No utilice desinfectantes que
contengan agentes hinchantes
clorados o hidrocarburos aromaticos.
Eliminacion:

Respetar los reglamentos

locales pertinentes.

Aplicacion:

Antes de cada uso, compruebe si el
producto presenta dafos externos y

si funciona correctamente. En caso de
defectos o fallos de funcionamiento, el
producto no debe seguir utilizandose.
1. Cerrar

2. Estrangular

3. Desatar lentamente

4. Pulsary abrir

5. Enrollar

Todos los incidentes graves relacio-
nados con el producto se deberan
notificar al fabricante y a la autoridad
nacional competente.

Producto sanitario

¢ it ) Laccio emostatico CBC

Impiego specifico:

Ausilio medico atto a bloccare il
sangue nelle vene al fine di poter
localizzare e perforare meglio la vena.
Controindicazioni/Effetti collaterali:
Nessuno conosciuto

Gruppo target pazienti:

Nessuna restrizione

Utenti:

Puo essere utlizzato solamente

da personale specializzato
adeguatamente addestrato.

Pulizia:

Non devono essere utilizzate
procedure di puliza meccaniche.
Lavare il prodotto con un comune
detersivo delicato con temperature
fino a 60 °C. (Lavaggio a mano).
Desinfezione:

On devono essere utilizzate pro-
cedure di disinfezione meccaniche.
Consigliamo di effettuare una disin-
fezione con un disinfettante liquido
(ad es. CIDEX® OPA Solution, Medos
International Sarl). Porre il laccio
emostatico in un contenitore (non
di metallo), riempire con la soluzione
fino a coprirecompletamente il
laccio e lasciarcelo min. 5 minuti.
Trascorso il tempo di reazione
risciacquare con abbondante acqua
fresca (min. 3 passaggi da min. 1
minuto) e quindi far asciugare.

Non usare disinfettanti conte-

nenti agenti gonfianti clorurati

o idrocarburi aromatici.
Smaltimento:

Prestare attenzione al regolamento
locale.

Applicazione:

Puo essere utlizzato solamente da
personale specializzato adeguatamente
addestrato.

1. Chiudere

2. Stringere

3. Allentare lentamente

4. Premere, poi arrire

5. Avvolgere

Tutti gli incidenti gravi verificatisi
con il prodotto vanno notificati al
produttore e all‘autorita nazionale
competente.

Dispositivi medici

(pt) Garrote/Torniquete CBC
Finalidade:

Dispositivo médico para estancar a
circulagao sangiinea nas veias, para
assim poder localizar e picar melhor
aveia.

Contraindicag6es/efeitos secundarios:
Desconhecido

Grupo-alvo de pacientes:

Sem restri¢des

Utilizadores:

A utilizagdo esta reservada a profis-
sionais com formacao adequada.
Limpeza:

Nao podem ser utilizados processos de
limpeza mecanicos. Limpar o produto
com agentes de limpeza habituais no
comeércio que proteja o tecido, a tem-
peraturas de até 60 °C (lavagem a mao).
Desinfecao:

N&o podem ser utilizados processos
de desinfe¢ao mecanicos. Recomen-
damos que se efetue uma desinfec¢ao
com um agente liquido de desinfecao
(por ex. CIDEX® OPA Solution, Medos
International Sarl). Colocar o garrote/
torniquete em um recipiente (ndo me-
talico), cobri-lo completamente com a
solugao e deixa-lo na solugao durante
pelo menos 5 minutos. Depois do
tempo de atuagao exagua-lo abundan-
temente com agua fresca (pelo menos
3 ciclos de lavagem de pelo menos 1
minuto), seguido de secagem.

Nao utilizar desinfectantes que
contenham agentes de expansao
clorados ou hidrocarbonetos
aromaéticos.

Disposigao final:

Favor de respeitar as normas locais.
Aplicacao:

Antes da utilizagao, verifique o produto
quanto a danos externos e funciona-
mento correto. No caso de defeitos ou
anomalias de funcionamento, deve
interromper-se a utilizagao do produto.
1. Fechar

2. Estancar

3. Relaxar lentamente

4. Premir, a seguir, abrir

5. Enrolar

A ocorréncia de todos os incidentes
graves relacionados com o produto
deve ser comunicada ao fabricante e as
autoridades nacionais competentes.

Dispositivo médico

(sv) CBC Tourniquet
Andamalsenlig anvéndning:
Medicinskt hjalpmedel for att
komprimera blodet i en ven for att
sedan battre kunna lokalisera och
punktera den.

K P

Inga kanda
Patientmalgrupp:
Inga inskrénkningar

Anvéndare:

Produkten far enbart anvédndas av
motsvarande utbildad fackpersonal.
Rengoring:

Maskinell rengéring far inte utféras.
Tvétta produkten med ett konventio-
nell och skonsamt tvattmedel i upp till
60 °C (handtvatt).

Desinficering:

Maskinell desinfektion far inte utforas.
Vi rekommenderar att desinficera
produkten med ett flytande desinfek-
tionsmedel (t.ex. CIDEX® OPA Solution,
Medos International Sarl). Lédgg pro-
dukten i ett karl (inte metall), fyll pa
sa mycket desinfektionsmedel att hela
produkten befinner sig i I6sningen och
1at den ligga kvar i minst 5 minuter.
Skolj sedan produkten i rikligt rent
vatten (minst 3 omgangar pa vardera
1 minut) och lat produkten sedan
torka.

Anvéand inte desinfektionsmedel som
innehaller klorerade svéllmedel eller
aromatiska kolvaten.
Avfallshantering:

Beakta alla lokala foreskrifter och
bestammelser.

Anvéndning:

Kontrollera produkten fére varje an-
véandning avseende funktion och yttre
skador. Vid defekter eller felfunktion
far produkten inte langre anvéndas.
1. Stanga

2. Komprimera

3. Lossa komprimeringen langsamt

4. Tryck och 6ppna

5. Rulla upp

/biverkningar:

Alla allvarliga tillbud som har intraffat
i samband med produkten ska rappor-
teras till tillverkaren och den behériga
nationella myndigheten.

Medicinsk anordning

(i) cBCLaskimotasi

Tarkoitus:

Laaketieteellinen laite veren
sailyttamiseksi verisuonissa, jotta
suonensisainen paikannus ja lavistys
olisi parempi.

Vasta-aiheet / haittavaikutukset:

Ei tunneta

Kohderyhmana olevat potilaat:

Ei rajoituksia

Kayttajat:

Vain asianmukaisen koulutuksen
saanut ammattihenkil6sto saa kayttaa
tuotetta.

Puhdistus:

Koneelliset puhdistustoimenpiteet eivat
ole sallittuja. Pese tuote kaupallisesti
saatavilla olevilla, lempeilla pesuaineilla
60 ° C: seen saakka.

Desinfiointi:

Koneelliset desinfiointitoimenpiteet
eivat ole sallittuja. Suosittelemme
desinfioimaan nestemaista desinfioin-
tiainetta (esim. CIDEX® OPA Solution,
Medos International Sarl). Aseta laskimo
stoma astiaan (ei metallia), peita
kokonaan liuoksella ja min. Annetaan
liueta 5 minuuttia. Reaktioajan jalkeen
huuhtele runsaalla makealla vedella
(v&hintdan 3 huuhtelua vahintaéan 1
minuutti) ja anna kuivua.

Ala kayta desinfiointiaineita, jotka
sisdltavat klooripitoisia paisutusaineita
tai aromaattisia hiilivetyja.
Havittdminen:

Ota huomioon paikalliset maaraykset.

Sovellus:

Tarkistakaa ennen tuotteen jokaista
kayttokertaa, etta siina ei ole ulkoisia
vaurioita ja etta se toimii oikein. Jos
tuotteessa ilmenee vikoja tai toiminta-
hairisita, sita ei saa enaa kayttaa.

1. Léhelld

2. Pakata

3. Alempi

4. Paina ja avaa sitten

5. Rullaa

Kaikki tuotteen yhteydessa ilmenneet
vakavat tapaukset on ilmoitettava
valmistajalle ja vastuullisille kansalli-
sille viranomaisille.

Laakinnallisen laitteen

(no) CBC Tourniké
Bruksomrade:

Medisinsk hjelpemiddel, som
holder blodet i arene slik at man
ser blodarene bedre.

(dia) CBC Vengs stasis

Formal:

En medicinsk anordning til at holde
blod i blodérerne for bedre at
lokalisere og punktere venen.

K indi bivirkninger:
Ingen kjente

Pasientmélgruppe:

Ingen begrensninger

Brukere:

Bare fagfolk med relevant utdanning
skal bruke produktet.

Rengjering:

Det skal ikke brukes maskinelle
rengjeringsmetoder. Produktet
kan vaskes med vanlig, skansomt
vaskemiddel ved 60 °C. (handvask)

Desinfeksjon:

Det skal ikke brukes maskinelle
desinfeksjonsmetoder. Vi anbefaler
en desinfeksjon med flytende desin-
feksjonsmiddel (f. eks. CIDEX® OPA
Solution, Medos International Sarl).
Legg turnikéet i en bolle, dekk det
helt med lesningen og la det ligge
min. 5 minutter i lesningen. Etter inn-
virkningstiden skylles det med rikelig
friskt vann (min. 3 skyllinger

a 1 minutt). La det deretter torkes.
Ikke bruk desinfeksjonsmidler som
inneholder klorerte hevemidler eller
aromatiske hydrokarboner.

Avfallsbehandling:
Folg de lokale forskriftene.

Bruk:

For hver bruk skal produktet kontrolleres
for ytre skader og funksjonsdyktighet.
Ved defekter eller feilfunksjoner skal
produktet ikke brukes mer.

1. Lukke

2. Stanse

3. Langsom avsvelling
4. Trykk, deretter apne
5. Rulle opp

Alle alvorlige hendelser som opptrer
i sammenheng med produktet, skal
meldes til produsenten og ansvarlig
nasjonal myndighet.

Medisinsk utstyr

Kontrai
Ingen kendt

/bivirkninger:

Patientmalgruppe:

Ingen begraensninger

Bruger:

Produktet ma kun anvendes af
uddannet fagpersonale.
Rengering:

Der ma ikke anvendes maskinelle
rengoringsprocesser. Vask produktet
med kommercielt tilgaengelige, blide
vaskemidler op til 60 ° C. (Handvask)
Desinfektion:

Der ma ikke anvendes maskinelle
desinfektionsprocesser. Vi anbefaler
desinficering med flydende desin-
fektionsmiddel (f.eks. CIDEX® OPA
Solution, Medos International Sarl).
Placer vengs stomi i en beholder
(ikke metal), deekke fuldstaendigt
med oplesning og min. Lad i oples-
ningen i 5 minutter. Efter reaktions-
tiden skal der skylles med rigeligt
ferskvand (mindst 3 skylninger pa
mindst 1 minut) og lad det terre.
Brug ikke desinfektionsmidler, der
indeholder klorholdige haevelses-
midler eller aromatiske kulbrinter.
Bortskaffelse:

Vaer venligst opmaerksom pa de
lokale regler.

Ansggning:

Kontroller produktet inden hver
brug for synlige skader og funk-
tionsduelighed. Ved defekter eller
fejlfunktion mé du ikke fortseette
med at bruge produktet.

1. Teet

2. Stuve

3. Seenke

4. Tryk, og abn derefter
5. Rulle op

Alle alvorlige haendelser i forbindel-
se med produktet skal meddeles pro-
ducenten og den ansvarlige nationale
myndighed.

Medicinsk indretning

(lv) CBCznaugs

Paredzétais lietosanas mérkis:
Mediciniska paligierice asinu
uzkrasanai vénas, lai labak varétu
noteikt vénas atrasanas vietu un
veikt tas punkciju.
Kontrindikacijas/blaknes:

Nav zinamas

Pacientu mérkgrupa:

Nav ierobezojumu

lerici drikst lietot tikai atbilstosi
izglitoti specialisti.
T .

Nedrikst piemérot mehanizétas
tirianas metodes. Mazgajiet ierici
ar parastiem, audus saudzéjosiem
mazgasanas lidzekliem lidz 60 °C
temperatara (mazgasana ar
rokam).

Dezinfekcija:

Nedrikst piemérot mehanizétas
dezinfekcijas metodes. lesakam
dezinfekciju ar 3kidro dezinfekcijas
lidzekli (pieméram, CIDEX® OPA
Solution, Medos Inter X®national
Sarl). lelieciet znaugu trauka (ne
no metala), pilniba parklajiet ar
3kidumu un atstajiet skiduma
vismaz 5 minates. Péc iedarbibas
laika noskalojiet ar lielu daudzumu
tira adens (vismaz 3 reizes pa

1 minatei), péc tam |aujiet nozat.
Nelietojiet dezinfekcijas lidzek|us,
kas satur hlorétas uzstksanas vielas
vai aromatiskos ogludenrazus.
Likvidacija:

Saja zina ievérojiet vietgjos
noteikumus.

Lietosana:

Katrreiz pirms lieto3anas parbau-
diet, vai iericei nav aréju bojajumu
un vai ta darbojas. Bojajumu vai
nepareizas darbibas gadijuma
nedrikst turpinat ierices lietosanu.
1. Aizveriet

2. Palieliniet spiedienu

3. Lénam atbrivojiet

4, Piespiediet, tad atveriet

5. Saritiniet

Razotajs un kompetenta valsts
iestade ir jainformé par visiem no-
pietniem gadijumiem, kas radusies
saistiba ar ierici.

Medicinas ierice

(It) cBCvaritis

Paskirtis:

pagalbiné medicininé priemone,
skirta veninio kraujo tekéjimui
sustabdyti ir taip lengviau rasti vena
bei jg punktuoti.

Kontraindikacijos /

Salutinis poveikis: nezinoma

Tiksliné pacienty grupé:

apribojimy néra

Naudotojas:

leidZziama naudoti tik atitinkamai
apmokytam specialistui.

Valymas:

draudziama valyti mechaniniu

badu. Produkta skalbkite jprastomis,
audinj tausojanciomis skalbimo
priemonémis iki 60 °C temperataroje
(skalbimas rankomis).

Dezinfekcija:

draudziama dezinfekuoti mechaniniu
badu. Rekomenduojame dezinfekuoti
skystomis dezinfekcinémis priemoné-
mis (pvz., ,,CIDEX® OPA Solution”,
Medos Inter X®national Sarl”).
Idekite varztj j inda (ne metalinj) ir
ipilkite tiek tirpalo, kad jis visiskai
apsemty varztj bei palikite varztj bent
5 min. tirpale. Pragjus veikimo laikui
gerai isskalaukite pakankamame
kiekyje Svaraus vandens (ne maziau
nei po 1 minute trunkantys bent jau 3
plovimai) ir paskui iddziovinkite.
Nenaudokite dezinfekciniy
priemoniy, kuriy sudétyje yra chloro
turinc¢iy medziagy arba aromatiniy
angliavandeniliy.

Utilizavimas:

atsizvelkite j vietos taisykles.
Naudojimas:

kaskart prie3 pradédami naudoti
produkta patikrinkite, ar néra iSoriniy
pazeidimy ir funkciniy sutrikimy.
Nustacius defekty ar funkciniy
sutrikimy draudziama produkta

3. Lengvai atlaisvinti

4. Spusteléti, po to atsegti

5. Suvynioti

Apie visus su produktu susijusius
iskilusius sunkius atvejus batina in-
formuoti gamintoja ir kompetetinga
nacionaling institucija.

Medicinos priemoné

¢ gt ) CBC veenisulgur
Sihtotstarve:

meditsiiniline abivahend vere blo-
keerimiseks veenis, et veeni oleks
lintsam leida ja labistada.

puuduvad.

Patsientide sihtriihm:
piirangud puuduvad.
Kasutajad:

kasutada tohib ainult vastava
véaljabppega erialapersonal.

Puhastamine:

igasugune masinaga pesemine

on keelatud. Toodet tohib pesta
kaubanduses mutdava ja tekstiili
hoidva pesuvahendiga kuni 60 °C
juures (kasipesu).
Desinfitseerimine:

igasugune masinaga desinfitse-
erimine on keelatud. Soovitame
desinfitseerida vedela desinfitse-
erimisvahendiga (nt CIDEX® OPA
Solution, Medos Inter X®national
Sarl). Asetage veenisulgur néusse
(mitte metallist), katke taielikult
lahusega ja jatke vahemalt 5
minutiks lahusesse ligunema. Parast
toimeaega loputage rohke puhta
veega (vahemalt 3 loputust, iga
loputuskord min 1 minut), seejarel
jatke kuivama. Mitte kasutada
desinfektsioonivahendeid, mis
sisaldavad klooritud turseaineid voi
aromaatseid susivesinikke.

Jaatmete korvaldamin
jargige kohalikke eeskirju.
Kasutamine:

kontrollige toodet enne iga
kasutuskorda kahjustuste ja
tookorras oleku suhtes. Defektide
ja vaartalitluse korral ei tohi toodet
enam edasi kasutada.

1. Sulgege

2. Pingutage

3. Lédvendage aeglaselt
4, Vajutage, seejérel avage
5. Rullige kokku

Koigist tootega seotud tosistest
juhtudest tuleb teavitada tootjat ja
vastutavat riigiasutust.

Meditsiinitoode

(pl) Opaska uciskowa CBC
Przeznaczenie:

Urzadzenie medyczne do zatrzy-
mywania przeptywu krwi w zytach

w celu umozliwienia fatwiejszego
zlokalizowania i naktucia zyty.
Przeciwwskazania /

skutki uboczne: Brak

Grupa docelowa pacjentow:

Brak ograniczen

Uzytkownicy:

Produkt moze by¢ stosowany wytacz-
nie przez odpowiednio przeszkolony
personel.

Czyszczenie:

Nie stosowac¢ mechanicznych metod
czyszczenia. Produkt nalezy prac przy
uzyciu dostepnych w handlu, delikat-
nych dla tkanin srodkéw pioracych w
temperaturze do 60°C (pranie reczne).
Dezynfekgja:

Nie stosowac¢ mechanicznych metod
dezynfekdji. Zaleca sie dezynfekcje za
pomoca ptynnego srodka dezynfekuja-
cego (np. CIDEX® OPA Solution, Medos
Inter X®national Sarl). Umiesci¢ opaske
uciskowa w pojemniku (niemetalo-
wym), zalac ja catkowicie roztworem i
pozostawi¢ na co najmniej 5 minut. Po
uptywie tego czasu przeptukac ja duza
iloscig wody (co najmniej 3 ptukania
przez co najmniej 1 minute), a nastep-
nie pozostawi¢ do wyschniecia.

Nie stosowac srodkéw odkazajacych
zawierajacych srodki speczniajace z
zawartoscig chloru lub weglowodory
aromatyczne.

Utylizacja:

Nalezy przestrzegac lokalnych
przepisow.

Zastosowanie:

Przed kazdym uzyciem nalezy skontro-
lowac produkt pod katem uszkodzeri
zewnetrznych i prawidfowego dzia-
tania. W przypadku wykrycia usterek
lub wadliwego dziatania nie nalezy
uzywac produktu.

1. Zamknij

2. Naciagnij

3. Powoli zmniejsz site naciagu

4. Nacisnij i otwérz 5. Zwin
Wszelkie powazne incydenty
2zwigzane z produktem nalezy zgtasza¢
producentowi i whasciwej instytugji
panstwowej.

Produkt medyczny

(sl ) Preveza CBC

Namen:

Medicinski pripomocek za zastavi-
tev venskega krvnega pretoka, kar
olajia iskanje in punkcijo vene.
Kontraindikacije/nezeleni ucinki:
Jih ni.

Ciljna skupina bolnikov:

Ni omejitev.

Uporabniki:

Izdelek sme uporabiti samo ustre-
zno usposobljeno in kvalificirano
osebje.

Ciseenje:

Ne uporabljajte postopkov mehan-
skega ¢is¢enja. Izdelek operite pri
temperaturi do 60 °C z detergenti
iz proste prodaje, ki so nezni do
tkanin (ro¢no pranje).
Razkuzevanje:

Ne uporabljajte postopkov mehan-
skega razkuzevanja. Priporo¢amo
razkuzevanje s teko¢im razkuzilom
(npr. CIDEX® OPA Solution, Medos
International Sarl). Prevezo polo-
zite v (nekovinski) vsebnik in jo v
celoti prekrijte z raztopino. Pustite,
da se v raztopini namaka vsaj 5 mi-
nut. Po preteku tega ¢asa jo sperite
z veliko koli¢ino ¢iste vode (vsaj 3
cikli spiranja po vsaj 1 minuto) ter
pustite, da se posusi.

Ne uporabljajte razkuzil, ki vsebuje-
jo sredstva za nabrekanje s klorom
ali aromati¢ne ogljikovodike.
Odstranjevanje:

Ravnajte skladno z lokalnimi
predpisi.

Uporaba:

Pred vsako uporabo izdelek
preglejte ter se prepri¢ajte, da nima
zunanjih poskodb in da pravilno
deluje. Ce opazite kakrino koli
okvaro ali nepravilno delovanje,
izdelka ne uporabite.

1. Zaprite.

2. Zategnite.

3. Pocasi popustite.

4. Pritisnite in nato odprite.

5. Zvijte.

O vsakem resnem incidentu,

do katerega pride v povezavi s
tem izdelkom, je treba porocati
proizvajalcu in pristojnemu organu
drzave ¢lanice.

Medicinski pripomocek
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(tr ) CBCTurnike

Amag:

Toplardamari daha kolay bulup
delmek icin toplardamardaki kan
akisini durduran tibbi cihaz.
Kontrendikasyon/Yan etkiler:

Yok

Hedef hasta grubu:

Kisitlama yok

Kullaniallar:

Yalnizca uygun egitimi almis

ve kalifiye personel bu Granu
uygulayabilir.

Temizleme:

Mekanik temizleme islemleri
uygulamayin.

Urand, kumaslara zarar vermeyen
ticari deterjanlarla en fazla 60 °C
sicaklikta (elde) yikayin.
Dezenfeksiyon:

Mekanik dezenfeksiyon islemleri
uygulamayin. Sivi bir dezenfektan
(ér. CIDEX® OPA Solution, Medos
International Sarl) ile dezenfekte
etmenizi 6neririz. Turnikeyi tamamen
solusyonun icinde kalacak sekilde
(metal olmayan) bir kaba yerlestirin
ve solusyonda en az 5 dakika
bekletin. Temas ettikten sonra bol
temiz su ile yikayin (en az 1 dakika
olacak sekilde en az 3 durulama)
ve ardindan kurumasini bekleyin.
Klor bazli ayirict maddeler veya
aromatik hidrokarbonlar iceren
dezenfektanlar kullanmayin.
imha:

Lutfen yerel ydnetmeliklere uyun.
Uygulama:

Her kullanimdan 6nce ariinde bir
dis hasar olusup olusmadigini ve
aranan islevselligini kontrol edin.
Hasar olusmasi veya urunin
bozulmasi durumunda Grin artik
kullanilmamalidir.

1. Kapatin

2. Baglayin

3. Yavasca serbest birakin

4. Bastirin, ardindan agin

5. Yukari dogru sarin

Urtinle baglantili olarak meydana
gelen tum ciddi olaylar, ureticiye ve
ilgili ulusal kurulusa bildirilmelidir.

Tibbi cihaz

(Cel) Zwvn aipoAnyiag CBC
MpoBAetropevn xpron: larporexvo-
Aoyikd BoriBnua Trou euTrodidel T por
Tou aipatog oG PAERES, £T01 WOTE va
EVTOTTIOTE! KaI VO TPUTINBET TTI0 0KOAX
n @AéBa.

AvTevBeigeig/AveTTIBUNTEG EVEPYEI-
£6: Kapia yvwoTr

ZTOXEUOHEV OHGSA AoBEVRIV:

Aev uTrdpyouv TrEpIOpIoHOL

XprioTeg: H xprion Ba mpétel

Va TIpaypaToTIoIETal HOVO aTd
KATAAANAQ EKTTOISEUNEVO EEEIDIKEUpEVO
TIPOCWTTIKG.

KaBapiopodg: Asv emTPETETAI O
KaBaPIOHOG E XPrON CUOKEUNG kaba-
piopoU. Na TTAEVETE TO TTPOIOV WE EUTTO-
PIKG BIOBETING ATTOPPUTIAVTIKA, QIAIKG
TIPOG Ta updoparTa, o Beppokpaaia
£wg 60 °C (TTAUCIWO OTO X£pI).
AmoAUpavon: Aev eTTPETTETAI N
amoAUpavaN e XPrioN OUCKEUNG aTTo-
AOpavong. ZuvioToUpE aTroAUPaveon pe
uyp6 atmoAupavTIKO (Tr.X. CIDEX® OPA
Solution, Medos Inter X®national Sarl).
TomoBeTAOTE TN {Wovn QIpoANYiag o€
£va BOxEIO (OXI METAANIKO), KAAUWTE TNV
EVTEAWG PE TO SIGAUA Kal a@roTE TNV
péoa o1o didAupa yia TouAdyioTov 5
AeTrTd. MeTd To répag Tou xpdvou eTa-
@G, EETTAUVETE TN Pe GpBovo PPECKO
vepd (EkTTAuN TOUAdXIoTOV 3 QOPEG
yia TouAaxIoTov 1 AETITO KGBE popd)
Kal PETG a@rioTe TN va oTeyvwoel. Na
HNV XPNOIKOTIOIOUVTAl ATTOAUHAVTIKG
TIOU TTEPIEXOUV XAwpPIOUXT SIOYKWTIKG
péoa i apwpaTIKoUg udPOoyovVAav-
Bpakeg.

Amoppiyn: TnpeiTe TOUug TOTTIKOUG
KavoviopoUg TTepi amroppiyng.

Xprion: Mpiv amd kaBe xprion

Va EAEYXETE TO TIPOIGV YIat TUXOV
EGWTEPIKEG {NMIEG, KABWG KAl WG TIPOG
TN AEITOUPYIKOTNTG TOU. Z€ TTEPITITWON
EAATTWHATWY 1) SUCAEITOUPYILY, N
XPNOILOTIOINTETE TO TIPOIOV.
1.KAeiote 2. MNepidéoTe

3. AtreAeuBepioTe apyd

4. MiéoTe Kol £TEITa avoigTe

5. Tuhigre

‘OAa 1o coBapd TePIOTATIKG TTOU
UTTOPE( va TIPOKUYOUV O€ OXEOT HE

To TTPOIdV Ba TTPETTEN va avagEépovTal
OTOV KATAOKEUAOTH Kal OTIG apuOdIEg
€BVIKEG apXEG.

larpoTexvoAoyIkd TTPoIOV

(nl) €BCStuwband

Beoogd gebruik:

Medisch hulpmiddel om bloed in de
venen te stuwen om daardoor de
vene beter te kunnen lokaliseren en
te puncteren.
Contra-indicaties/bijwerkingen:
Geen bekend
Patiéntendoelgroepen:

Geen beperkingen

Gebruikers:

Het product mag uitsluitend worden
gebruikt door daartoe opgeleid,
deskundig personeel.

Reiniging:

Het product mag niet machinaal
worden gereinigd. Het product
met in de handel verkrijgbare,
vezelbeschermende wasmiddelen
tot 60 °C wassen (handwas).
Desinfectie:

Het product mag niet machinaal
worden gedesinfecteerd. Wij beve-
len desinfectie aan met vioeibaar
ontsmettingsmiddel (zoals CIDEX®
OPA Solution, Medos International
Sarl). Stuwband in een bak (geen
metaal) leggen, volledig met de
oplossing bedekken en minstens

5 minuten in de oplossing laten.

Na de inwerktijd met overvloedig
vers water spoelen (minstens 3 keer
spoelen a elk minstens 1 minuut)
en vervolgens laten drogen.
Gebruik geen ontsmettings-
middelen die chloorhoudende
zwelmiddelen of aromatische
koolwaterstoffen bevatten.
Afvalverwijdering:

Let op de plaatselijke voorschriften.
Gebruik:

Controleer het product voor elk
gebruik op zichtbare beschadigingen
en het functioneren. Bij gebreken of
storingen mag het product niet meer
worden gebruikt.

1. Sluiten

2. Stuwen

3. Langzaam ontstuwen

4. Drukken, dan openen

5. Oprollen

Alle ernstige incidenten met betrek-
king tot het product dienen te worden
gemeld aan de producent en de ver-
antwoordelijke nationale autoriteit.

Medisch hulpmiddel

(cs) $krtidlo CBC

Uréeny ucel:

Zdravotnicky prostiedek pro uzavieni
toku krve, aby se tak mohla lépe
nahmatat a napichnout Zila.

Kontraindikace / vedlejsi acinky:
Zadné nejsou znamy

Cilova skupina pacientu:
Zadna omezeni

Uzivatelé:
Vyrobek smi aplikovat pouze odborny
personal s odpovidajicim vzdélanim.

Cisténi:
Nesmi se strojové Cistit. Vyro-
bek perte béznymi pracimi
prostiedky Setrnymi k tkaniné pfi
teploté do 60 °C. (ru¢ni prani)

Dezinfekce:

Nesmi se strojové dezinfikovat.
Doporucujeme dezinfekci tekutymi
dezin-fekénimi pfipravky (napf. CIDEX®
OPA Solution, Medos International Sarl).
Skrtidlo polozte do nadoby (ne kovové),
zcela ponofte do roztoku a ponechejte
v roztoku min. 5 minut. Po dobé
pusobeni oplachnéte velkym mnozstvim
Cisté vody (min. 3 myci cykly a min. 1
minuta) a nakonec nechte oschnout.
Nepouzivejte desinfekéni prostiedky,
expanzni prostiedky obsahujici

chlér ani aromatické uhlovodiky.

Likvidace:
Dodrzujte mistni pfedpisy.

Pouziti:

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda
neni vyrobek zvnéjsku poskozen a zda
fadné funguije. V pfipadé zavad nebo po-
ruch se vyrobek nesmi nadale pouzivat.
1. Zaviit

2. Zaskrtit

3. Pomalu uvoliiovat

4. stladit, poté oteviit

5. Navinout

Vsechny zavazné pfipady, které se vys-
kytnou v souvislosti s timto vyrobkem, je
tfeba nahlasit vyrobci a kompetentnimu
narodnimu ufadu.

Zdravotnicky prostfedek

Garou CBC

Stabilirea scopului:

Dispozitiv medical ajutator pentru
blocarea circulatiei in vene pentru a
putea localiza si puncta mai bine vena.

Contraindicatii/Efecte secundare:
Necunoscut.

Grupa de pacienti:

Fara limitari

Utilizator:

Utilizarea trebuie sa se efectueze
numai prin intermediul personalului
de specialitate instruit.

Curatare:

Nu sunt permise procedurile de
curatare mecanice. Spalati produsul
cu detergenti delicati cu materialul textil,
uzuali din comert, la o temperatura de
pana in 60°C. (Spalare manuald)
Dezinfectare:

Nu sunt permise procedurile de
dezinfectare mecanice. Recomandam
o dezinfectare cu agenti de dezin-
fectare lichizi (de exemplu, CIDEX®
OPA Solution, Medos International
Sarl). Asezati garoul intr-un recipient
(nemetalic), acoperiti-l complet cu
solutie si lasati-l in solutie timp de 5
minute. Dupa expirarea timpului de
actiune, spalati-l cu apa proaspata din
abundenta (min. 3 cicluri de spalare a
céate 1 minut), apoi lasati-l sa se usuce.
Nu utilizati dezinfectanti care contin
agenti de expandare de tip compusi
clorurati sau hidrocarburi aromatice.
Eliminare:

Respectati in aceasta privinta dispozi-
tiile nationale.

Mod de utilizare:

Tnainte de fiecare utilizare, verificati
produsul cu privire la deteriorari
exterioare si functionalitate. In caz de
defecte sau functionari eronate, nu
utilizati produsul in continuare.

1. inchidere

2. Blocare

3. Deblocare lenta

4. Apasare, apoi deschidere

5. Rulare in sus

Toate incidentele grave aparute care
sunt asociate cu produsul trebuie sa
se raporteze producatorului si autori-
tatilor nationale responsabile.

Dispozitiv medical

(Chr) ¢BC podveza vene
Namjenska uporaba: Pomo¢no
medicinsko sredstvo za zaustavljanje
protoka krvi u venama kako bi se
vena lak3e mogla pronaci i punktirati.
Kontraindikacije/nuspojave:

Nema

Ciljna skupina pacijenata:

Bez ograni¢enja

Korisnici:

Proizvod smije upotrebljavati samo
odgovarajuce obuceno stru¢no
osoblje.

Ciscenje:

Ne smiju se primjenjivati mehanicki
postupci ¢id¢enja. Proizvod prati na
temperaturi do 60 °C uobicajenim
sredstvima za pranje koja ne o$tecuju
tkaninu (ru¢no pranje).

Dezinfekcija:

Ne smiju se primjenjivati mehanicki
postupci dezinfekcije.
Preporuc¢ujemo dezinfekciju teku¢im
dezinfekcijskim sredstvom (npr.
CIDEX® OPA Solution, Medos Inter
X®national Sarl). Staviti podvezu vene
u posudu (koja nije metalna), potopiti
je u otopinu i ostaviti da u njoj stoji
najmanje 5 minuta. Poslije vremena
djelovanja obilno isprati svjezom
vodom (u najmanje tri postupka ispi-
ranja od po jednu minutu) te ostaviti
da se osusi.

Ne upotrebljavajte dezinfekcijska
sredstva koja u svom sastavu imaju
sredstva koja bubre, a sadrze klor ili
aromati¢ne ugljikovodike.
Odlaganje:

Postovati odgovarajuce lokalne
propise.

Primjena:

Prije svakog kori3tenja provjeriti
proizvod na vanjska ostecenja i funk-
cionalnost. Ne upotrebljavati proizvod
u slu¢aju kvara ili nefunkcionalnosti.
1. Zatvoriti

2. Zategnuti

3. Polako popustiti

4. Pritisnuti, zatim otvoriti

5. Namotati

Sve ozbiljne incidente vezane s
proizvodom prijavite proizvodacu i
nadleznom nacionalnom tijelu.

Medicinski proizvod

(ru) BeHosHblit kryT CBC
Hasnauenue:

MepauumHckoe BCriomoratenbHoe cpef-
CTBO NpejHa3HAYEHO 41151 HANOMHEHUS!
BEH KPOBBIO, YTO OBneryaeT obHapyke-
HI€ BEH U BbINOMHEHME NYHKLMM.
MpoTtvBonokasaHus/NoGouHbIe
3phexThI:

He nssectHo

Lleniesas rpynna nauMeHTos:

HeT orpaHuyenuin

Monk3oBarens:

VICnonb30BaTh U3AEM1E MOKET TOMBKO
cneumansHo 06y4eHHbIA NepcoHan.
OuucTka:

3anpelLaeTcs UCnonb30BaTk Niobble
MEeTO/Ibl MaLLIMHHOW O4NCTKMA.

CTupaTh U3aenme MoXHO 06bIYHBIMU
MSIFKMMU MOIOLLIMMM CPEAICTBAMM NPK
Temnepartype Ao 60 °C (py4Has cTvpka).
OesunHcbexumsn:

3anpeLLaeTcs UCnonb30BaTk Niobsle
MeTOoAbl MaLLMHHO Ae3nHpekumm. Mbl
PeKoMEH1yeM E3MHCEKLINIO KNAKUM
[[1e3MHNLIMPYIOLVIM CDEACTBOM (Ha-
npumep, CIDEX® OPA Solution, Medos
International Sarl). MomecTuTe BEHO3HbIN
XKrYT B @MKOCTb (HE METanM4eckyo),
MOMHOCTbI0 3aMeiTe ero PacTBOPOM 1
0CTaBbTe B PaCTBOPE MAHUMYM Ha

5 MuHyT. Mo NCTeyeHNn BpeMeHn
BO3AENCTBUSA NPOMOTE GOMNbLUMM
KONNYECTBOM YMCTON BOAbI (He MeHee 3
MOMOCKaHWIA NPOAOMKMUTENBHOCTLIO HE
MeHee 1 MUHyTBI), @ 3aTeM BbiCyLIMTe
napenue. He ncnone3ayite aesnHbuumn-
pytOLLME CPEAICTBA, B COCTABE KOTOPbIX
€CTb XNopcoiepXallive BelecTaa,
Bbi3blBalOLME HaByxaHue, Uk apomaTi-
YecKkue yrneBoaopoabl.

Ytunuzauus:

CobniogaliTe NpeAnncaHns MECTHbIX
BNacTen npu yTunu3aLmm.
MpumeHenve:

I'Iepe;:l KaxKablM UCrnonb3osBaHnem npo-
BepsAiTe U3AENNE Ha HaNNMe BHELIHMX
MOBPEXAEHWI 1 (hyHKLIMOHATNbHYIO
cnocobHoCTb. B criyyae o6HapyxeHus
AedeKToB UK HeucnpasHocTen
[nankHeiilee UCnonb3oBaHue n3nenus
3anpelieHo.

1. 3aKpbITb 3aCTEXKY

2. 3aTAHYTb ANA HaMNOMHEHUA

BEeH KPOBLIO

3. MeaneHHo ocnabuts

4. HaxaTb 1 OTKPbITb 3aCTEXKY
5.CBepHyThL

OBo Bcex cryyasx ¢ TshkenbiMv nocnes-
CTBUSIMU, OBYCIIOBIIEHHBIMM NPUMEHE-
HUEM U3Aensi, HEOBXOAMMO coobLyaTh
MPOM3BOAMTETTIO Y KOMMETEHTHOMY
TOCYAApCTBEHHOMY BE[JOMCTBY.

MeauunHcknin NpoayKT

(uk) BeHosHuit mxryT CBC
MpusHaueHHA:

JlonomixHui 3aci6 MeguyHoro npuaHa-
YEHHS NS KPALLOro HaMOBHEHHS BeH
KPOB't0, LLIO NOMEerLuye MoLyK i MyHKLil0
BEHO3HUX CYAMH.
MpoTtunokasaHHa/No6iuHi Aji:

He Bigomo

LlinboBa rpyna nauieHTiB:

Bes obmexeHb

KOpUCTyBauiB

[lo3Bin 3acTocyBaT! NPOAYKT Mae nuLie
cnewianbHO NiAroTOBNEHWIA NepcoHarn.

OumLeHHA:

MalUyHHE O4MLLEHHS 3a60POHEHO.
Bupi6 moxHa npat i3 M'sikumu
MUAHUMUN 3acobamu siki NpofalTLCA

B TOProBerbHill Mepexi, Npu Temne-
pazTypi Ao 60 °C (pyyHe npaHHs).
RAesindekuin:

MalumnHa gesiHdexuis 3a6opoHeHa.
Ansa pesiHdexuii pekomeHayemo
BUKOPUCTOBYBATM PiAKWiA Ae3iHdi-
Kytounii 3aci6 (Hanp., CIDEX® OPA
Solution, Medos International Sarl).
MoknaaiTe BEHO3HWIA AXKTYT B EMHICTb
(BuroToBneHy He i3 meTany). 3anuite
Ae3iHDiKyI04MM PO3UMHOM TaK, o6
AXKTYT ByB NOBHICTIO MOKPUTUM PiANHOLO.
Banuwte B po34uHi MiHiMym Ha 5
XBUNUH. Micns 06po6ku AesiHdikTaHTOM
npomuiTe BUPIG AOCTATHLOIO KINbKICTIO
yucToi Boaw (He MeHLue 3 nomnockaHb
TpuBanicTio MiHiMyM no 1 XBUNWHI).
[Micns Lboro BUCYLLITL BUPI6.

He BukopucToByBaTH Ae3iHdeKLinHi
3acobu, siki MICTATL XIIOPOBMICHI
PEYOBIHY, L0 BUKNNKAIOTL HaByxaHHs,
a60 apomaTuyHi BYrnesoaHi.
Yrunizauis:

YTunisyiTe Bupi6 BignosiaHo Ao BUMOr
MicueBux CTaHaapTiB.

3acTocyBaHHs:

Meper KOXHUM 3aCTOCYBaHHAM
NpoayKTy nepesipsiiTe oro Ha
BiACYTHICTb 30BHILLHIX NOLUKOIXEHb

Ta (OYHKUIOHaNbHY 30aTHICTb.

Akwo npopykT Mae AecbekTn abo
NpaLoe HEHaNeXHUM YUHOM, i#oro
nopanbLue BUKOPUCTaHHS 3aG0POHEHO.
1. 3aKkpuiiTe 3acTiGKy

2. 3aTArHITL ANA 3aNOBHEHHA BEH

3. nosinkLHo ocna6re

4. HaTUCHITB | BiAKpWIiTe 3acTiGKy

5. 3ropHiTh

Mpo BCi BUNaaKu 3 BaXKKUMU Hacnigkamm,
06yMOBREHi 3aCTOCYBaHHSIM NPOAYKTY,
HeobXiAHO NOBIAOMUTU BUPOGHUKOBI Ta
KOMMETEHTHOMY A€PXKaBHOMY OPraHOoBi.

-M :I MeAVNYHUIA npunag,

(sk) Skrtidlo CBC

Uréeny ucel:

Zdravotnicka pomécka na
priskrtenie toku Zilovej krvi, aby

sa tak mohla lepsie nahmatat a
nabodndt Zila.
Kontraindikacie/vedlajsie ucinky:
Nie st zname ziadne

Cielova skupina pacientov:

Ziadne obmedzenia

Pouzivatelia:

Vyrobok smie pouzivat iba odborny
personal so zodpovedajucim
vzdelanim.

Cistenie:

Nesmu sa pouzivat strojové Cistiace
metody. Vyrobok perte beznymi
pracimi prostriedkami Setrnymi k
tkaninam pri teplote do 60 °C (ru¢né
pranie).

Dezinfekcia:

Nesmu sa pouZzivat strojové
dezinfekéné metddy. Odpora¢ame
dezinfekciu tekutym dezinfekénym
prostriedkom (napr. CIDEX® OPA
Solution, Medos Inter X®national
sarl). Skrtidlo vlozte do (nekovovej)
nadoby, tplne ponorte do roztoku
a nechajte v roztoku min. 5 minat.
Po dobe pdsobenia ho oplachnite
velkym mnozstvom ¢istej vody (min.
3 oplachovacie cykly po min. 1 mind-
tu), nasledne ho nechajte uschnut.
Nepouzivajte dezinfekéné pro-
striedky, ktoré obsahuju rozpinacie
prisady s chlérom alebo aromatické
uhlovodiky.

Likvidacia:

Dodrziavajte miestne predpisy o
likvidacii.

Aplikacia:

Pred kazdou aplikaciou skontrolujte
vyrobok, ¢i nevykazuje vonkajsie
poskodenia a ¢i je funkény. V pri-
pade poskodenia alebo nespravnej
funkcie sa vyrobok nesmie dalej
pouzivat.

1. Zatvorit 2. Prigkrtit

3. Pomaly uvolnit

4, Stlacit, potom otvorit

5. Navinat

Vietky zavazné incidenty, ktoré sa
vyskytnu v stvislosti s vyrobkom, je
nutné nahlasit vyrobcovi a prislusné-
mu vnatro$tatnemu organu.

- Zdravotnicka poméacka

(hu) CBC érszorité

Rendeltetés:

Gyobgyaszati segédeszkdz, mely
arra szolgal, hogy elszoritsa a vért a
vénakban, ezaltal kénnyebben meg
lehessen hatarozni a véna helyét, és
megszurni azt.
Ellenjavallatok/mellékhatasok:
Nem ismert

Célcsoport: Korlatozasok nélkal
Felhasznalo:

Kizarélag megfelelGen képzett
szakember alkalmazhatja.

Tisztitas:
Tilos gépi tisztitasi eljarast alkal-
mazni. A terméket a kereskedelmi
forgalomban kaphatd, a szévetet
kimélé mososzerrel, legfeljebb

60 °C-on mossa (kézzel).
Fertétlenités:

Tilos gép fert6tlenitési eljarast alkal-
mazni. Javasoljuk, hogy folyékony
fert6tlenitSszerrel (pl. CIDEX® OPA
Solution, Medos Inter X®national
Sarl) fertStlenitse a terméket.
Helyezze az érszoritot egy (nem
fémbél késziilt) edénybe tgy, hogy
a terméket teljesen lepje el az oldat,
és legalabb 5 percig hagyja azt az
oldatban. A hatéidét kéveten bé-
séges friss vizzel 6blitse ki (legalabb
3 alkalommal, egyenként legalabb
1 percig tart6 oblitéssel), majd
hagyja megszaradni. Ne hasznaljon
olyan fert6tlenit6szert, amely klor-
tartalmi adalékszert vagy aromas
szénhidrogéneket tartalmaz.
Hulladékkezelés:

Kévesse a helyi eléirasokat.
Hasznalat:

Hasznalat el6tt mindig ellenérizze,
hogy nincsenek-e kilsé sértilések a
terméken, és hogy az miikodéké-
pes-e. Hibak vagy nem megfelelé
mukodés esetén ne folytassa a
termék hasznalatat.

1. Csatolja 6ssze

2. Szoritsa el

3. Lassan oldja ki

4. Nyomja meg, majd nyissa szét

5. Tekerje fel

A termékkel kapcsolatban jelent-
kezd valamennyi sulyos esetrél
tajékoztatni kell a gyartot és az
illetékes hazai hatdsagot.

Orvostechnikai eszkéz

(sr) KKS venska poveska
Namena:

Pomocno medicinsko sredstvo za
zaustavljanje protoka krvi kroz
venu radi lakseg pronalazenja i
punktiranja vene.

Kontraindikacije / nezeljeni efekti:
Nema

Ciljna grupa pacijenata:

Bez ograni¢enja

Korisnici:

Proizvod sme koristiti samo odgo-
varajuce obuceno stru¢no osoblje.
Ciscenje:

Ne smeju se primenjivati mehanicki
postupci ¢iscenja. Proizvod perite
uobicajenim sredstvima za pranje
koja ne ostecuju tkaninu pri tempe-
raturi do 60 °C (ru¢no pranje).
Dezinfekcija:

Ne smeju se primenjivati mehanicki
postupci dezinfekcije.
Preporu¢ujemo dezinfekciju te¢nim
sredstvom za dezinfekciju (npr.
CIDEX® OPA Solution, Medos Inter
X®national Sarl). Stavite vensku po-
vesku u posudu (koja nije metalna),
potopite je u rastvor i ostavite da

u njemu stoji najmanje 5 minuta.
Nakon vremena delovanja isperite
s dosta sveze vode (u najmanje tri
postupka ispiranja od po jedan
minut) i ostavite da se osusi.

Ne koristiti sredstva za dezinfekciju
koja sadrze hlorna sredstva za
bubrenje ili aromati¢ne ugljovo-
donike.

Odlaganje:

Postujte u tu svrhu namenjene
lokalne propise.

Primena:

Pre svakog kori3¢enja proverite pro-
izvod na spoljna ostecenja i funk-
cionalnost. Ne koristite proizvod u
slu¢aju kvara ili nefunkcionalnosti.
1. Zatvorite

2. Zategnite

3. Polako popustite

4. Pritisnite, zatim otvorite

5. Zamotajte

Sve ozbiljne incidente povezane s
proizvodom prijavite proizvodacu i
nadleznom nacionalnom organu.

Medicinski proizvod

(bg) Typhuker 3a NKK
MNpeaHasHayenve:

MeamumHcko nsnenve, npegHasHaueHo
3a CrMpaHe Ha BEHO3HOTO kpbBOOGPa-
LIEHWE C Lien ynecHsiBaHe Ha Nnokanuau-
PaHeTo 1 NYHKUMATA Ha BeHa.
MpoTuBoNOKa3aHMsA/CTPaHUUHN
edekTn: Hama

MauneHTH, 3a KOUTO e NpeAHa3Have-
Ho nsaenueto: bes orpaHnyeHmns
MotpeGutenu: Tosn NPoaykT Moxe Aa
Ce npunara camo OT HafINeXHO 0ByueH
1 KkBanUULMpaH nepcoHan.
Mouucteane:

[a He ce noanara Ha MexaHN4HI1
npouecu 3a noyncteaHe. Msmusaiite
npoayKTa ¢ KOMepcuanHm npenaparv
3a MOYNCTBaHE, WAAALLM TEKCTUMHN
TbkaHu, npu A0 60°C (Ha pbka).
Ae3undekuunn:

[a He ce noanara Ha MexaHN4HM Npo-
uecw Ha aesnHdekums. MpenopbyBame
Ae3nHMEKLNA C TeveH Ae3nHbek-

TaHT (Hanp. CIDEX® OPA pa3Ttsop,
Medos International Sarl). MocTasete
TYPHUKETa B KOHTEIHEP (HemeTaneH),
NOKPUIATE O U3LAMNO C Pa3TBOPa U ro
OCTaBeTe B pa3TBOpa 3a Haii-Manko

5 MuHyTM. Criefl BpEMeTo Ha B3auMo-
neiicTBue, U3NnakHeTe 0BUNHO C YucTa
BoAa (Han-manko 3 nannakeaHus ot
Hai-manko 1 MuHyTa)p a cnep ToBa ro
ocTaBeTe Aja U3cbxHe. He nsnonaeaiite
[e3nHMEKTaHTN, KOUTO ChabpXaT
XNOPUPaHU Pa3LIMPSBALLN areHTU N
apomaTHy BbIMEeBoopoaN.
UsxsbpnsHe: Mons, cnassainte
MECTHUTE U3NCKBaHNS.

Mpunoxenue:

Mpean aa nanonssate NpoaykTa,
BUHArM ro NPOBEPABANTE 33 BLHILHM
NoBPEeAN 1 NPaBUIHO (PYHKLMOHMPa-
He. To3un NpoayKT He Tpsibea Aa ce
13nonasa, ako Ma NoBPeam Unu ako He
DYHKLIMOHMPa NpaBuIiHo.

1. 3akonvanTe

2. 3aTernete

3. OTnycHeTe 6aBHO

4. 3appwbXTe Hagony,

a cnep ToBa oTKONvaiiTe

5. HaBwitte

Bcekn CeproseH MHLMAEHT, Bb3HUKHAMN
BbB BPbL3KA C NPOAyKTa, TpsbBa Aa
6bae cbobliasaH Ha NPoM3BoANTENS
Ha KOMMETEHTHUS HaLMOHaneH opraH.

MeauumrHcko usaenve
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